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在 生化 分 析 研 究 工 作 中 ， 经 常 需 要 使 用 蔗糖 密度 梯度 离心 分 析 。 制 备 蔗糖 密度 梯度 
的 装置 ， 在 国外 多 已 商品 供应 ， 如 瑞典 LKB 公 司 出 售 的 密度 梯度 分 配器 就 是 比较 完善 的 
工具 。 在 国内 尚 无 成 品 供应 ， 由 于 在 研究 工作 中 需要 使 用 茂 糖 密度 离心 分 析 ， 就 促使 设 
计 制 作 小 型 简易 蔗 粳 密度 梯度 分 配 串 ， 如 附 图 1 所 示 . 

蔗糖 密度 梯度 分 配器 分 下 列 几 个 部 分 ， 

十 莽 糖 梯度 母液 玻璃 容器 :每 组 由 两 个 直径 相等 的 玻璃 管 组 成 ， 一 组 玻 管内 径 为 
0.8cm， 高 8cm， 可 为 5 ml 离心 管制 备 蔗 糖 梯度 深 液 。 另 一 组 玻 管内 径 为 2.6cm， 高 9 
cm， 可 为 30ml 的 离心 管制 备 荡 糖 梯 度 溶 该， 或 可 殿 70ml 以 下 线性 梯度 溶液 洗 陪 小 型 层 
析 柱 于 。 每 组 管子 其 中 一 只 下 部 烧结 上 两 个 对 称 的 小 玻 管 开口 ， 另 一 只 仅 烧 结 一 个 小 玻 
管 开 口 ， 两 玻 管 之 间 用 京 乙 烯 管 相 连 ， 用 絮 旋 夹 夹 住 ， 

@@ 直 流 小 搅拌 器 部 分 ， 用 一 个 土 诲 琶 具 元 御 二 和 包产 的 D 一 4 型 直流 电动 机 带动 一 
段 白 金 毕 环 作为 小 搅拌 器 。 电 源 部 分 为 两 节 1 号 电池 。 由 于 找 不 到 50Q 或 再 小 一 些 的 电 
位 器 ， 暂 用 100Q 电 位 器 ， 串 联 于 电路 中 ， 用 以 调节 直流 电动 机 的 转速 。 直 流 小 搅拌 器 
线路 装置 如 附 图 2 所 示 ， 

使 用 方法 ， 先 在 二 玻璃 管 中 分 别 盛 入 一 定 体 积 的 两 种 浓度 之 蕊 糖 溶液 。 闭 合 电 路 ， 
调节 电位 器 ， 起 动 直流 电动 机 。 旋 松 螺旋 夹 ， 使 二 玻璃 管 相通 ， 开 动 连 于 玻 管 出 口 聚 乙 
烯 管 上 的 蠕动 泵 (北京 青云 仪器 厂 生产 )， 使 藤 糖 密度 梯度 溶液 沿 离心 管 壁 缓 缓 注入 离心 
管 中 。 然 后 在 梯度 溶液 上 面 轻 轻 铺 上 离心 分 析 样 品 ， 将 此 离心 管 奖 于 甩 涉 上 ， 进 行 离心 
wi 
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笔者 利用 上 述 装置 ， 制 备 5 一 20 免 (7V) 莽 糖 密度 梯度 ， 分 析 家 生丝 腺 ?rRNA 的 
亚 单位 ( 夏 邦 颖 等 ，1979); 还 制备 10 一 50 多 (WA/VI) 套 糖蜜 度 梯 度 ,分析 家 和 蛋 后 丝 腺 的 多 
核糖 体 ( 夏 邦 颖 等 ，1980)。 此 外 ， 尚 可 用 做 为 小 体积 的 线性 密度 梯度 洗 陪 装置 ， 如 图 3 
所 示 , 利用 羟基 克 灰 石柱 和 0.1M 一 0.4M 线 性 磷酸 缓冲 液 分 离 7RNA 和 DNA 混 合 样品 。 
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图 1 小 浒 芒 糖 密度 梯度 分 配器 示意 图 


6 图 2 直流 小 搅拌 器 线路 装置 图 
1。 直流 电源 ， 了 两 节 1 号 电池 
2。 电 注 器 
3， 直流 电动 机 ，D 一 45 型 ; 或 用 

其 他 型 号 
4。 开 美 
5, 灯泡 
6。 桂 基 
黑 线 部 分 为 导线 
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图 3 利用 羟基 碍 类 石 社 分 离 实 验 混 合 的 家 徐 丝 腺 YRNA 和 饼 计 九 DNA 
实验 条 件 ， 送 基 硕 灰 石柱 1.15X7.5cm( 柱 内 径 X 柱 长 度 ) 
祥 品 ， 家 发 丝 腺 YRNA 700Y 十 馈 保 九 DNA 77Y 
洗 脱 溶液 ，0.1 一 0.4M 线性 磷酸 丝 冲 液 (32ml 十 32ml 共 64ml ) 
收集 ， 每 3,.5ml 收 集 于 1 管 ，O 〇 .D260nm 测 定 洗 脱 曲线 
利用 Abbe 折 圭 仅 测定 各 管 磁 酸 疤 冲 液 深度 
站 果 ， 第 一 峰 区 为 YRNA， 革 二 峰 为 DNA， 分 离 效果 良好 。 








